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Inversion de l’écran 
 
RR410 à 412 ont leur affichage inversé par rapport à RR400, mais ces appareils partagent le même programme. 
Après une mise à jour du programme, si l’écran est à l’envers, il faut indiquer au système que l’écran doit être 
inversé. 
 
Entrer dans le menu principal et appuyer dans le coin supérieur droit (il n’y a pas de bouton) : 
 

 
 

La page « service » s’affiche. Cocher la case en bas à droite : 
 

 
 

Valider et sortir avec le bouton de retour du coin inférieur droit puis redémarrer le système (coupure 
d’alimentation). 
 
Pour l’écran d’accueil, installer une image inversée comme indiqué dans le dernier § du manuel. On peut trouver 
l’image d’origine sur le site web : 
http://www.crisartech.fr/download/prg/i_logo/logo.png 
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